










Standartaddition von Chlorid zu 
konstanten Fluorid (0,5 mg/l) und 
Bromat (0,02 mg/l) Konzentrationen

5 mg/l
Chlorid

10 mg/l
Chlorid

30 mg/l
Chlorid

50 mg/l
Chlorid

70 mg/l
Chlorid

90 mg/l
Chlorid



Component Retention Area Height Soll [mg/l] IST [µg/l]
F 4.880 8.229.224 63.170 0.5000
BrO3 7.636 55.852 0.372 0.0200 20.42
Cl 8.363 56.772.794 351.656 5.0000
F 14.786 8.572.208 65.327 0.5000
BrO3 17.560 50.856 0.395 0.0200 18.59
Cl 18.270 115.733.088 727.048 10.0000
F 24.703 8.882.123 62.471 0.5000
BrO3 27.443 57.388 0.414 0.0200 20.98
Cl 28.070 286.651.412 1.232.509 30.0000
F 34.623 10.062.076 63.420 0.5000
BrO3 37.403 60.662 0.455 0.0200 22.18
Cl 37.960 345.002.310 1.232.601 50.0000
F 44.533 9.508.631 60.156 0.5000
BrO3 47.306 48.702 0.396 0.0200 17.81
Cl 47.853 383.088.800 1.234.454 70.0000
F 54.446 9.314.908 58.742 0.5000
BrO3 57.210 54.744 0.409 0.0200 20.02
Cl 57.760 412.202.762 1.234.613 90.0000

Mittelwert: 20.00
Std.Abw.: 7.96%

Standartaddition von Chlorid zu 
konstanten Fluorid (0,5 mg/l) 
und Bromat (0,02 mg/l) 
Konzentrationen

Standartaddition von Chlorid 
zu konstanten Fluorid (0,5 
mg/l) und Bromat (0,02 mg/l) 
Konzentrationen

5 mg/l
Chlorid

10 mg/l
Chlorid 30 mg/l

Chlorid 90 mg/l
Chlorid

70 mg/l
Chlorid

50 mg/l
Chlorid



Unterschiedliche Injektionsvolumen bei konstanter (F=0,5;BrO3=0,02; Cl=90 mg/l) 
Ionenkonzentration

Injektionsvolumen
10 µl

Injektionsvolumen
20 µl

Injektionsvolumen
30 µl

Injektionsvolumen
50 µl

Injektionsvolumen
70 µl

          µl F BrO3
10 1.910.990 0
20 4.002.300 19.916
30 5.749.044 31.688
50 9.873.451 48.446
70 13.910.967 69.688



Probenschleife 1ml

Probenaufgabe

Konzentrierpumpe

Elutionspumpe

Leitfähigkeitsdetektor

Suppressoreinheit

LCA A20

Vorsäule

Konzentrierung

Kationenaustauschersäulen

Ba+ Ag+ H+

Probengeber

Vorwaschsäule

Automatische Probenvorbereitung für die Bromatbestimmung



Trinkwasserprobe

Aufgestockt mit 20 ppb Bromat

Trinkwasserprobe mit automatischer Aufbereitung
3 ml konzentriert, davon 1 ml Probe nach Kationenaustauscher (Ab, Ba, H)

Bromat



Spurenanalytik von Bromat
Trinkwasserprobe konzentriert (1ml) nach automatischer Aufarbeitung

Ca. 0,2 µg/l
Bromat

Lösliches
Silberchlorid


